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STRISCE REATTIVE PER LE ANALISI DELLE URINE 
 
 
Tabelle per le equivalenze tra il valore ottenuto con la striscia reattiva e il risultato da ritornare al CSCQ, per diversi parametri. 
 
Contattare il CSCQ in caso di dubbi. 
 
 
Bilirubina – Codice: Str-Bili (131) 
 

 Risultato ottenuto con   Acquisire il risultato qui sotto su EQAcom 

Multistix Combur senza strumento Combur con strumento  o sul formulario dei risultati del CSCQ 

Negativo Negativo Negativo → Negativo 

+ + + (1 mg/dL - 17 µmol/L) → <17 µmol/L (<10 mg/L) 

++ ++ ++ (3 mg/dL - 50 µmol/L) → 17 - 68 µmol/L (10 - 40 mg/L) 

+++ +++ +++ (6 mg/dL - 100 µmol/L) → >68 µmol/L (>40 mg/L) 

 
Chetoni – Codice: Str-Cheto (132) 
 

 Risultato ottenuto con   Acquisire il risultato qui sotto su EQAcom 

Multistix Combur senza strumento Combur con strumento  o sul formulario dei risultati del CSCQ 

Negativo Negativo Negativo → Negativo 

Tracce (5 mg/dL - 0,05 g/L - 0,5 mmol/L) 
+ (10 mg/dL - 1 mmol/L) 

+/- (5 mg/dL - 0,5 mmol/L) 
→ Tracce - <4,3 mmol/L (<0,25 g/L) 

+ (15 mg/dL - 0,15 g/L - 1,5 mmol/L) + (15 mg/dL - 1,5 mmol/L) 

++ (40 mg/dL - 0,4 g/L - 4 mmol/L) ++ (50 mg/dL - 5 mmol/L) ++ (50 mg/dL - 5 mmol/L) → 4,3 - 17,2 mmol/L (0,25 - 1 g/L) 

+++ (80 mg/dL - 0,8 g/L - 8 mmol/L) 
+++ (150 mg/dL - 15 mmol/L) 

 

+++  150 mg/dL - 15 mmol/L) → >17,2 mmol/L (>1 g/L) 
++++ (>160 mg/dL - >1,6 g/L - >16 mmol/L) 
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Glucosio – Codice: Str-Gluc (130) 
 

 Risultato ottenuto con   Acquisire il risultato qui sotto su EQAcom 

Multistix Combur senza strumento Combur con strumento  o sul formulario dei risultati del CSCQ 

Negativo Normale Normale → Negativo/Normale 

Tracce (100 mg/dL - 1 g/L ; 5.5 mmol/L) + (50 mg/dL - 2,8 mmol/L) + (50 mg/dL - 3 mmol/L) → <5,5 mmol/L (<1 g/L) 

+ (250 mg/dL - 2,5 g/L - 14 mmol/L) ++ (100 mg/dL - 5,5 mmol/L) ++ (100 mg/dL - 6 mmol/L) 
 

→ 5,5 - 28 mmol/L (1 - 5 g/L) 
++ (500 mg/dL - 5 g/L - 28 mmol/L) +++ (300 mg/dL - 17 mmol/L) +++ (300 mg/dL - 17 mmol/L) 

+++ (1000 mg/dL - 10 g/L - 55 mmol/L) 
 

++++ (1000 mg/dL - 55 mmol/L) 

 

++++ (1000 mg/dL - 56 mmol/L) 

 

→ >28 mmol/L (>5 g/L) 
++++ (>2000 mg/dL - >20 g/L - >111 mmol/L) 

 
Proteine – Codice: Str-Prot (135) 
 

 Risultato ottenuto con   Acquisire il risultato qui sotto su EQAcom 

Multistix Combur senza strumento Combur con strumento  o sul formulario dei risultati del CSCQ 

Negativo Negativo Negativo → Negativo 

Tracce 
 

+ (30 mg/dL - 0,3 g/L) 

 

+ (25 mg/dL - 0,25 g/L) 

 

→ Tracce - <0,5 g/L 
+ (30 mg/dL - 0,3 g/L) 

++ (100 mg/dL - 1 g/L) 
 

++ (100 mg/dL - 1g/L) 
++ (75 mg/dL - 0,75 g/L) → 

0,5 - 5,0 g/L 
+++ (300 mg/dL - 3 g/L) +++ (150 mg/dL - 1,5 g/L) 

++++ (>2000 mg/dL - >20 g/L) +++ (500 mg/dL - 5 g/L) ++++ (500 mg/dL - 5 g/L) → >5,0 g/L 

 
Urobilinogeno – Codice: Str-Urobi (136) 
 

 Risultato ottenuto con   Acquisire il risultato qui sotto su EQAcom 

Multistix Combur senza strumento Combur con strumento  o sul formulario dei risultati del CSCQ 

3,2-16 µmol/L (0,2 - 1 mg/dL) Normale Normale → Negativo-Normale 

33 µmol/L (2 mg/dL) + (1 mg/dL - 17 µmol/L) + (1 mg/dL - 17 µmol/L) → <= 34 µmol/L (<=20 mg/L) 

66 µmol/L (4 mg/dL) ++ (4 mg/dL - 70 µmol/L) ++ (4 mg/dL - 70 µmol/L) → 35 - 70 µmol/L (21 - 40 mg/L) 

>=131 µmol/L (>=8 mg/dL) +++ (8 mg/dL - 140 µmol/L) +++ (8 mg/dL - 140 µmol/L) → 71 - 140 µmol/L (41 - 80 mg/L) 

 ++++ (12 mg/dL - 200 µmol/L) ++++ (12 mg/dL - 200 µmol/L) → >140 µmol/L (>80 mg/L) 

 
 
Per gli altri parametri, i risultati ottenuti con le strisce reattive corrispondono a quelli su EQAcom o a quelli stampati sul formulario dei risultati. 
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